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1. ввеДенИе
1.1. Набор реагентов «Ротавирус – антиген – 

ИФА – Бест» (далее по тексту – набор) предназна-
чен для выявления антигена ротавируса человека 
методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза в вирусодержащих культуральных жидкостях 
при лабораторных исследованиях, в экстрактах фе-
калий при клинических исследованиях, в образцах 
питьевой и сточной воды, воды открытых водоемов.

1.2. Набор рассчитан на проведение 96 опреде-
лений, включая контроли, или 12 независимых по
становок по 8 анализов каждая, включая контроли. 

2. ПрИнЦИП МетоДа
Специфическими компонентами набора яв-

ляются моноклональные антитела к группоспе-
цифическому антигену ротавирусов человека, 
иммобилизованные в лунках планшета; конъ-
югат поликлональных антител к ротавирусам 
с пероксидазой хрена и контрольный положи-
тельный образец.

Принцип метода заключается во взаи-
модействии антигена ротавируса с монокло-
нальными антителами, иммобилизованными в 
лунках полистиролового планшета. Комплекс 
«антигенантитело» выявляют с помощью имму-
ноферментного конъюгата.

После удаления избытка несвязавшегося 
комплекса и инкубации с раствором ТМБ, про-
исходит окрашивание раствора в лунках Ин-
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тенсивность окрашивания пропорциональна 
концентрации антигена ротавируса в анали-
зируемых образцах. Реакцию останавливают 
добавлением стопреагента и измеряют опти-
ческую плотность растворов в лунках при дли-
не волны 450 нм, референсволне в диапазоне 
620–655 нм. 

3. СоСтав набора
• планшет разборный с иммобилизованными на 

внутренней поверхности лунок моноклональными 
антителами к группоспецифическому антигену ро-
тавирусов группы А – 1 шт.;

• положительный контрольный образец, инактиви-
рованный (К+; прозрачная жидкость красного цве-
та) – 1 фл., 1,5 мл;

• отрицательный контрольный образец (К–; прозрач-
ная жидкость желтого цвета) – 1 фл., 3,0 мл;

• конъюгат поликлональных антител к ротавирусам, 
меченных пероксидазой хрена, концентрат (про-
зрачная жидкость синего цвета) – 1 фл., 1,5 мл;

• раствор для разведения конъюгата (РРК; бесцвет-
ная или светложелтая жидкость, с легкой опалес-
ценцией) – 1 фл., 13 мл;

• концентрат фосфатносолевого буферного раствора с 
твином (ФСБТ×25; прозрачная бесцветная жидкость; 
возможно выпадение осадка солей, растворяющегося 
при температуре от 30 до 40°С) – 1 фл., 28 мл;

• раствор для образцов, концентрат (РО; прозрачная 
бесцветная жидкость; возможно выпадение осад-
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ка солей, растворяющегося при температуре от 30  
до 40°С) – 1 фл., 20 мл;

• субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная 
бесцветная жидкость) – 1 фл., 13 мл;

• тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ; прозрач-
ная бесцветная или светложелтая жидкость) –  
1 фл., 1,0 мл;

• стопреагент (прозрачная бесцветная жидкость) –  
1 фл., 12 мл;

• пленка для заклеивания планшета – 2 шт.;
• пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.;
• наконечники для пипетки – 16 шт.;
• инструкция по применению – 1 шт.

4. МерЫ ПреДоСтороЖноСтИ
4.1. Потенциальный риск применения на-

бора – класс 2а (ГОСТ Р 516092000).
4.2. Все компоненты набора, за исключени-

ем стопреагента, являются нетоксичными.
Стопреагент обладает раздражающим дей

ствием. В случае попадания стоп-реагента на кожу 
и слизистые необходимо промыть пораженный 
участок большим количеством проточной воды.

4.3. При работе с набором следует соблюдать 
«Правила устройства, техники безопасности, про-
изводственной санитарии, противоэпидемического 
режима и личной гигиены при работе в лаборато-
риях (отделениях, отделах) санитарноэпи де ми
о логических учреждений системы Министерства 
здравоохранения СССР» (Москва, 1981 г.).
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4.4. При работе с набором следует надевать 
одноразовые резиновые или пластиковые пер-
чатки, как при работе с потенциально инфекци-
онными материалами.

4.5. Химическая посуда и оборудование, ко-
торые используются в работе с набором, должны 
быть соответствующим образом промаркирова-
ны и храниться отдельно.

4.6. Запрещается прием пищи, использова-
ние косметических средств и курение в помеще-
ниях, предназначенных для работы с наборами.

4.7. Для дезинфекции исследуемых образ-
цов, посуды и материалов, контактирующих 
с исследуемыми и контрольными образцами, 
следует использовать дезинфицирующие сред-
ства, не оказывающие негативного воздействия 
на качество ИФА, например, комбинирован-
ные средства на основе ЧАС (четвертичных 
аммониевых соединений), спиртов, третичных 
аминов.

Использование дезинфицирующих средств, 
содержащих активный кислород и хлор (Н2О2, 
деохлор, хлорамин), приводит к серьезному ис-
кажению результатов ИФА.

5. СПоСоб ПрИМененИЯ
Для выявления антигена ротавируса  

в фекалиях предварительно готовят экстракт 
20%ной суспензии фекалий (см п. 7.9). Исследу-
ют надосадочную жидкость.
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Для выявления антигена ротавируса в воде 
необходимо провести предварительное концен-
трирование вируса, с использованием извест-
ных методов концентрирования, разрешенных 
для санитарного контроля водных объектов 
(МУК 4.2.202905). При использовании мелко-
дисперсных сорбентов для концентрирования 
вируса необходимо в дальнейшем тщательно 
удалить из образцов сорбент, например, с помо-
щью высокоскоростного центрифугирования. 

При постановке реакции следует соблюдать 
меры предосторожности, принятые при работе  
с потенциально инфекционным материалом.

Для приготовления реагентов и проведе-
ния ИФА следует использовать чистую мерную 
посуду и автоматические пипетки с погрешно-
стью измерения объемов не более 5%.

Раствор ТМБ и раствор конъюгата в рабочем 
разведении желательно готовить непосредствен-
но перед использованием. Следует исключить 
воздействие прямого света на раствор ТМБ.

При автоматическом промывании планше-
та необходимо следить за состоянием емкости 
с промывочным раствором и соединительных 
шлангов, не допуская образования в них ми-
кробных заростов. Для этого раз в неделю ем-
кость для промывочного раствора и шланги 
промывать 70% этиловым спиртом.

Нельзя допускать высыхания лунок между 
отдельными операциями.
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6. оборУДованИе И МатерИаЛЫ,
необХоДИМЫе ПрИ работе С набороМ:

– спектрофотометр вертикального сканирования, по-
зволяющий проводить измерения оптической плот-
ности растворов в лунках стрипов в двухволновом 
режиме: при основной длине волны 450 нм и длине 
волны сравнения в диапазоне 620–655 нм; или при 
длине волны 450 нм;

–  термостат, поддерживающий температуру (37±1)°С;
–  холодильник бытовой;
–  пипетки полуавтоматические одноканальные с пере-

менным или фиксированным объемом со сменны-
ми наконечниками, позволяющие отбирать объемы 
жидкости от 5 до 5000 мкл;

–  пипетки полуавтоматические многоканальные со 
сменными наконечниками, позволяющие отбирать 
объемы жидкостей от 5 мкл до 350 мкл;

–  промыватель для планшет;
–  перчатки резиновые хирургические;
–  бумага фильтровальная лабораторная;
–  цилиндр мерный 2го класса точности вместимо-

стью 100 мл, 1000 мл;
–  колбы мерные вместимостью 1000 мл;
–  вода дистиллированная.
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7. ПоДготовКа реагентов ДЛЯ анаЛИЗа
7.1. Перед работой извлечь набор из холо-

дильника, вскрыть упаковку и выдержать все 
компоненты при температуре 18–25°С в тече-
ние 60 минут.

7.2. ПРАВИЛА РАБОТЫ ПРИ ДРОБНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАБОРА

7.2.1. Растворы из флаконов отбирать толь-
ко одноразовыми индивидуальными наконеч-
никами для пипеток.

7.2.2. После отбора части содержимого 
флаконы сразу плотно закрыть завинчиваю-
щимися крышками, поместить в холодильник 
и хранить при 2–8ºС в течение всего срока год-
ности набора.

7.3. ПОДГОТОВКА ПЛАНшеТА
Непосредственно перед использованием 

вскрыть пакет с планшетом выше застежки, отсту-
пив примерно 1 см. Оставить на рамке необходи-
мое для проведения анализа количество стрипов; 
остальные стрипы снять с рамки и обратно по-
местить в пакет с влагопоглотителем, удалить из 
него воздух и плотно закрыть замок. 

Неиспользованные стрипы после первого 
вскрытия пакета можно хранить при темпе-
ратуре от 2 до 8°С в течение срока годности 
набора.
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7.4. ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗцОВ
Положительный и отрицательный контроль-

ные образцы (К+ и К–) даны в рабочем разведе-
нии и не требуют дополнительного разведения.

7.5. ПРИГОТОВЛеНИе ПРОМЫВОЧНОГО 
РАСТВОРА

Промывочный раствор приготовить раз-
ведением исходного концентрата фосфатно
солевого буферного раствора с твином в 25 раз. 
Для этого в соответствии с числом используемых 
стрипов (см. таблицу расхода компонентов) вне-
сти в мерный цилиндр необходимое количество 
концентрата ФСБТ и довести до соответствую-
щего объема дистиллированной водой.

При выпадении осадка солей в концентра-
те ФСБТ необходимо прогреть его при темпера-
туре 30–40°С до полного растворения осадка.

Хранение: не более 5 суток при 2–8°С.

7.6. ПРИГОТОВЛеНИе РАБОЧеГО РАСТВОРА 
ДЛя ОБРАЗцОВ

Содержимое флакона с концентратом рас-
твора для образцов добавить к 480 мл дистилли-
рованной воды, тщательно перемешать.

В случае дробного использования концен-
трат раствора для образцов следует разводить 
дистиллированной водой в соотношении 1:24  
(1 часть концентрата на 24 части дистиллиро-
ванной воды).
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1 0,1 1,0 0,05 1,0 2,0 до 50
2 0,2 2,0 0,10 2,0 4,0 до 100
3 0,3 3,0 0,15 3,0 6,0 до 150
4 0,4 4,0 0,20 4,0 8,0 до 200
5 0,5 5,0 0,25 5,0 10,0 до 250
6 0,6 6,0 0,30 6,0 12,0 до 300
7 0,7 7,0 0,35 7,0 14,0 до 350
8 0,8 8,0 0,40 8,0 16,0 до 400
9 0,9 9,0 0,45 9,0 18,0 до 450

10 1,0 10,0 0,50 10,0 20,0 до 500
11 1,1 11,0 0,55 11,0 22,0 до 550
12 1,2 12,0 0,60 12,0 24,0 до 600

При выпадении осадка солей в концентра-
те необходимо прогреть его при температуре от 
30 до 40°С до полного растворения осадка.

Хранение: не более 5 суток при 2–8°С.

7.7. ПРИГОТОВЛеНИе РАБОЧеГО РАСТВОРА  
КОНъюГАТА

В соответствии с числом стрипов (см. та-
блицу расхода компонентов) в чистый флакон 
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внести необходимое количество раствора для 
разведения конъюгата (РРК), добавить соответ-
ствующее количество концентрата конъюгата, 
тщательно перемешать.

Хранение: не более 3 часов при 18–25°С.

7.8. ПРИГОТОВЛеНИе РАБОЧеГО РАСТВОРА 
ТеТРАМеТИЛБеНЗИДИНА

Внимание! Рекомендуется выделить на-
конечники для пипеток, которые использовать 
только для работы с тетраметилбензидином. 
Посуду и наконечники для пипетки, контакти-
рующие с раствором ТМБ, нельзя отмывать с 
применением синтетических моющих средств, 
поскольку даже их следы ведут к неконтроли-
руемому разложению ТМБ в ходе реакции. По-
сле работы посуду и наконечники ополоснуть 
водой, промыть 70% этиловым спиртом и 
тщательно отмыть дистиллированной водой. 

В соответствии с числом используемых 
стрипов (см. таблицу расхода компонентов) в 
отдельный чистый флакон или в пластиковую 
ванночку для реагента внести необходимое коли-
чество СБР, добавить соответствующее количе-
ство концентрата ТМБ, тщательно перемешать. 

Допустимо голубое окрашивание рабочего 
раствора ТМБ, которое не оказывает влияния 
на результаты анализа.

Хранение: не более 3 часов при 18–25°С в 
темноте.
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7.9. ПОДГОТОВКА АНАЛИЗИРУеМЫХ  
ОБРАЗцОВ

7.9.1. Для выявления антигена (АГ) рота-
вируса в фекалиях предварительно готовят экс-
тракт 20%ной суспензии фекалий на растворе 
для образцов (см п. 7.6.) Образцы фекалий соби-
рают в стерильные флаконы (пробирки) с проб-
кой вместимостью 10 мл. Фекалии в количестве 
1 г (¼ флакона) встряхивают с 5,0 мл рабочего 
раствора для образцов до получения гомогенной 
взвеси, центрифугируют при 3000 об/мин в тече-
ние 30 мин. С помощью пипетки осторожно отби-
рают надосадочную жидкость в чистую пробирку. 
Исследуют полученную надосадочную жидкость.

Для выявления АГ ротавируса используют 
как свежеприготовленный образец, так и хранив-
шейся при 2–8°С в течение 24 часов, либо заморо-
женный при минус 20°С в течение 3 месяцев. 

7.9.2. Для выявления антигена ротавируса  
в воде необходимо провести предварительное кон-
центрирование вируса, с использованием извест-
ных методов концентрирования, разрешенных  
для санитарного контроля водных объектов 
(МУК 4.2.202905). После элюции образца с сор-
бента или трековой мембраны перед постановкой 
его в ИФА необходимо довести рН раствора (про-
бы) до значения 7,2–7,4.

7.9.3. Перед постановкой в ИФА элюат нель-
зя подвергать обработке хлороформом, дезин-
фицирующими средствами, бактериостатиками. 
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Для удаления бактериальной микрофлоры ре-
комендуется использовать только фильтрацию 
через стерилизующие мембраны.

8. ПровеДенИе анаЛИЗа
8.1 ОПРеДеЛеНИе АНТИГеНА РОТАВИРУСА  

В эКСТРАКТАХ ФеКАЛИй
8.1.1. Внести контрольные образцы:

• 1 лунка – 100 мкл К+;
• 2 лунки – по 100 мкл К–.

Например, в лунку A1 и B1 внести по 
100 мкл К–, в лунку C1 – 100 мкл К+.

Во все остальные лунки внести по 100 мкл 
подготовленных исследуемых образцов (п. 7.9.).

8.1.2. Во все лунки внести по 100 мкл рабо-
чего раствора коньюгата (п. 7.7.). 

Для внесения рабочего раствора конъюгата 
использовать пластиковую ванночку и однора-
зовые наконечники, входящие в состав набора.

8.1.3. Отрезать липкую пленку требуемого 
размера. Стрип закрыть, плотно прижав плен-
ку. Инкубировать в термостате 30 мин при тем-
пературе 37°С.

8.1.4. По окончании инкубации снять 
липкую пленку и поместить ее в сосуд с дезин-
фицирующим раствором. С помощью промы-
вочного устройства промыть лунки планшета 5 
раз промывочным раствором (п. 7.5.), чередуя 
аспирацию и немедленное заполнение лунок 
каждого стрипа. В каждую лунку вносить не 
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менее 400 мкл жидкости в процессе каждого 
цикла промывки. Время между заполнением 
и опорожнением лунок должно быть не менее 
30 сек. Необходимо добиваться полного опорож-
нения лунок после каждого их заполнения. По 
окончании промывки остатки влаги из лунок 
тщательно удалить, постукивая перевернутым 
планшетом по фильтровальной бумаге.

Внимание! Промывку при помощи автома-
тического промывателя рекомендуется прово-
дить в режиме с переполнением («Overflow») с 5-ю 
циклами промывки и внесением в лунки по 600–
700 мкл рабочего промывочного раст вора. При 
этом следует использовать поперечную аспира-
цию раствора из лунок (режим «Crosswise»), что-
бы остаточный объем не превышал 10 мкл.

8.1.5. Внести во все лунки планшета по 
100 мкл рабочего раствора ТМБ (п. 7.8.). План-
шет поместить в защищенное от света место и 
выдержать в течение 25 мин при температуре 
18–25°С.

Для внесения рабочего раствора ТМБ ис-
пользовать пластиковую ванночку и одноразо-
вые наконечники, входящие в состав набора.

8.1.6. Остановить реакцию добавлением в 
лунки по 100 мкл стопреагента. 

Внимание! В случае попадания на кожу 
раствора ТМБ или стоп-реагента необходимо 
немедленно смыть их большим количеством 
проточной воды.
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8.2 ОПРеДеЛеНИе АНТИГеНА РОТАВИРУСА  
В ОБРАЗцАХ ВОДЫ, КУЛЬТУРАЛЬНОй 

жИДКОСТИ
8.2.1. Внести контрольные образцы:

• 1 лунка – 100 мкл К+;
• 2 лунки – по 100 мкл К–.

Например, в лунку A1 и B1 внести по 
100 мкл К–, в лунку C1 – 100 мкл К+.

Во все остальные лунки внести по 100 мкл 
подготовленных исследуемых образцов (п. 7.9.).

Отрезать липкую пленку требуемого раз-
мера. Стрип закрыть, плотно прижав пленку. 
Инкубировать в термостате 60 мин при темпе-
ратуре 37°С.

8.2.2. По окончании инкубации снять лип-
кую пленку и поместить ее в сосуд с дезинфици-
рующим раствором. С помощью промывочного 
устройства промыть лунки планшета 5 раз про-
мывочным раствором (п. 7.5.), чередуя аспирацию 
и немедленное заполнение лунок каждого стрипа.  
В каждую лунку вносить не менее 400 мкл жид-
кости в процессе каждого цикла промывки. Время 
между заполнением и опорожнением лунок долж-
но быть не менее 30 сек. Необходимо добиваться 
полного опорожнения лунок после каждого их за-
полнения. По окончании промывки остатки влаги 
из лунок тщательно удалить, постукивая перевер-
нутым планшетом по фильтровальной бумаге.

Внимание! Промывку при помощи автома-
тического промывателя рекомендуется прово-
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дить в режиме с переполнением («Overflow») с 5-ю 
циклами промывки и внесением в лунки по 600–
700 мкл рабочего промывочного раст вора. При 
этом следует использовать поперечную аспира-
цию раствора из лунок (режим «Crosswise»), что-
бы остаточный объем не превышал 10 мкл.

8.2.3. Во все лунки внести по 100 мкл рабо-
чего раствора конъюгата (п. 7.7.). 

Планшет заклеить липкой пленкой и ин-
кубировать в термостате в течение 60 мин при 
температуре 37°С.

Для внесения рабочего раствора конъюгата 
использовать пластиковую ванночку и однора-
зовые наконечники, входящие в состав набора.

8.2.4. По окончании второй инкубации 
удалить содержимое лунок и промыть планше-
ты 5 раз так, как указано в п. 8.2.2 

8.2.5. Внести во все лунки планшета по  
100 мкл рабочего раствора ТМБ (п. 7.8.). Планшет 
поместить в защищенное от света место и выдер-
жать в течение 25 мин при температуре 18–25°С.

Для внесения рабочего раствора ТМБ ис-
пользовать пластиковую ванночку и одноразо-
вые наконечники, входящие в состав набора.

8.2.6. Остановить реакцию добавлением в 
лунки по 100 мкл стопреагента. 

Внимание! В случае попадания на кожу 
раствора ТМБ или стоп-реагента необходимо 
немедленно смыть их большим количеством 
проточной воды.
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9. регИСтраЦИЯ реЗУЛЬтатов
Измерить величину оптической плотности 

растворов в лунках на спектрофотометре в двух-
волновом режиме: основной фильтр – 450 нм, 
референсфильтр в диапазоне 620–655 нм. До-
пускается измерение оптической плотности на 
одной длине волны – 450 нм. 

Время между остановкой реакции и изме-
рением оптической плотности не должно превы-
шать 5 мин.

10. КратКаЯ СХеМа ИФа
Использовать только после тщательного 

ознакомления с инструкцией!
10.1 ОПРеДеЛеНИе АНТИГеНА РОТАВИРУСА 

В эКСТРАКТАХ ФеКАЛИй

Внести: по 100 мкл К+, К–;
 по 100 мкл анализируемых об-

разцов.
Внести: по 100 мкл рабочего раствора 

конъюгата.
Инкубировать: 30 мин, 37°С.
Промыть: промывочным раствором, 
 400 мкл (600–700 мкл в режи-

ме переполнения), 5 раз.
Внести: по 100 мкл рабочего раствора 

тетраметилбензидина.
Инкубировать: 25 мин, 18–25°С, в темноте.
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Внести: по 100 мкл стопреагента.
Измерить: ОП при 450 нм / референсная 

длина волны 620–655 нм.

10.2 ОПРеДеЛеНИе АНТИГеНА РОТАВИРУСА 
В ОБРАЗцАХ ВОДЫ, КУЛЬТУРАЛЬНОй 

жИДКОСТИ
Внести: по 100 мкл К+, К–, 
 по 100 мкл анализируемых об-

разцов.
Инкубировать: 60 мин, 37°С.
Промыть: промывочным раствором, 
 400 мкл (600–700 мкл в режи-

ме переполнения), 5 раз.
Внести: по 100 мкл рабочего раствора 

конъюгата. 
Инкубировать: 60 мин, 37°С.
Промыть: промывочным раствором, 
 400 мкл (600–700 мкл в режи-

ме переполнения), 5 раз. 
Внести: по 100 мкл рабочего раствора 

тетраметилбензидина.
Инкубировать: 25 мин, 18–25°С, в темноте.
Внести: по 100 мкл стопреагента.
Измерить: ОП при 450 нм / референсная 

длина волны 620–655 нм.
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11. раСЧетЫ И оЦенКа реЗУЛЬтатов
11.1. Рассчитать среднее арифметическое 

значение оптической плотности в лунках с отрица-
тельным контрольным образцом (ОПср.К–).

11.2. Среднее значение оптической плотности 
в лунках с отрицательным контрольным образцом 
должно быть не более 0,20.

Значение оптической плотности в лунке с по-
ложительным контрольным образцом должно быть 
не менее 0,70.

11.3. Оценку результатов проводить при 
условии полного выполнения положений п. 11.2.

11.4. На основании полученных данных вы-
числить критическое значение оптической плот-
ности (ОПкрит) по формуле:

оПкрит = оПср(К–) + 0,2

11.5. Результат анализа считают положи-
тельным, если ОПобр ≥ ОПкрит, где ОПобр – опти-
ческая плотность исследуемого образца. 

Результат анализа считают отрицатель-
ным, если ОПобр < ОПкрит.



21D-1652

12. УСЛовИЯ ХраненИЯ И ПрИМененИЯ набора
12.1. Набор «Ротавирус – антиген – ИФА – 

Бест» следует хранить и транспортировать в упа-
ковке предприятияизготовителя при температуре 
от 2 до 8°С в течение всего срока годности (12 мес.). 
Допускается транспортирование набора при тем-
пературе до 25°С не более 10 сут.  

Замораживание компонентов набора не до-
пускается.

12.2. Дробное использование набора может 
быть реализовано в течение всего срока годности.

12.3. При постановке ИФА нельзя исполь-
зовать компоненты из наборов разных серий или 
смешивать их при приготовлении растворов, 
кроме неспецифических компонентов (ФСБТ, 
СБР, стопреагент), которые взаимозаменяемы 
во всех наборах ЗАО «ВекторБест». 

Запрещается использовать реагенты из 
наборов других фирм-производителей.

12.4. Для получения надежных результа-
тов необходимо строгое соблюдение инструкции 
по применению набора.



По вопросам, касающимся качества набора реагентов, 
следует обращаться в ЗАо «Вектор-Бест» по адресу:

630559, Новосибирская обл., 
Новосибирский район, п. Кольцово, а/я 121,
тел. (383) 3367346, 
тел./факс (383) 3326749,
Email: vbobtk@vectorbest.ru

За справками и консультацией обращаться: 
в лабораторию маркеров вирусных инфекций,

тел. (383) 2277540

15.03.10.





ЗаКрЫтое аКЦИонерное обЩеСтво 
«веКтор-беСт»

Федеральная лицензия № 9904000086
на производство, хранение и реализацию

лекарственных средств

КрУПнеЙШИЙ в роССИИ ПроИЗвоДИтеЛЬ
ИММУноФерМентнЫХ

ДИагноСтИКУМов
Вирусные гепатиты А, В, С, D 

Инфекции, передаваемые 
половым путем
ВИЧинфекция 

TORCHинфекции
Клещевой энцефалит 

Паразитарные болезни
Диагностика беременности
Лабораторное оборудование 

Стабильное качество
и точный результат

для Вашей лаборатории!
Наш адрес: 630117, Новосибирск117, а/я 492
Тел./факс: (383) 2277360 (многоканальный)

Тел.: (383) 3323710, 3323758, 3323634,
3326749, 3326752

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
Internet: www.vectorbest.ru


