
н
а

б
о

р 
ре

а
ге

н
то

в

D
-4

65
4

Ка
нд

ид
а-

Ig
М

 –
 И

Ф
А

 –
 Б

ЕС
Т

Набор реагентов  
для иммуноферментного выявления 
иммуноглобулинов класса М к грибам 

рода Candida в сыворотке (плазме) крови

иНструкция по приМеНеНию





3D-4654

1. наЗнаЧенИе
1.1. Набор реагентов «Кандида-IgМ – ИФА –  

БЕСТ» (далее по тексту – набор) предназначен 
для выявления иммуноглобулинов класса М  
к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) 
крови человека методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа.

1.2. Выявление иммуноглобулинов класса М  
к грибам рода Candida может быть использо-
вано для диагностики кандидоза различной 
этиологии в совокупности с результатами куль-
туральной диагностики и клиникой заболева-
ния, а также дифференциальной диагностики 
смешанных инфекций, вызванных грибами 
Candida и бактериями.

1.3. Набор рассчитан на проведение ана-
лизов в дублях 45 неизвестных, 3 контрольных 
образцов, всего 96 определений при использова-
нии всех стрипов планшета.

2. ПрИнЦИП МетоДа 
Метод определения иммуноглобулинов  

класса М к антигенам Candida albicans пред-
ставляет собой твердофазный иммунофермент-
ный анализ, в ходе которого при взаимодействии 
исследуемых образцов сывороток (плазмы) крови 
в лунках стрипов с иммобилизованными анти-
генами Candida albicans происходит связывание 
специфических антител и образование комплекса 
«антиген-антитело» на поверхности лунок. После 
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удаления несвязавшихся компонентов сыворотки 
(плазмы) и добавления в лунки планшета конъ-
югата антител к IgМ человека с пероксидазой 
хрена происходит включение ферментной метки 
в иммунный комплекс. 

Комплекс «антиген–антитело–конъюгат» вы - 
яв ля ют цветной реакцией с использованием суб-
страта пероксидазы – перекиси водорода и хромо-
гена – тетраметилбензидина. После добавления 
стоп-реагента измеряют оптическую плотность 
растворов в лунках при длине волны 450 нм, 
референс-фильтр в диапазоне 620–650 нм. Интен-
сивность окрашивания пропорциональна IgМ к 
антигенам Candida albicans в анализируемом об-
разце сыворотки (плазмы) крови.

3. СоСтав набора
• планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) 

с иммобилизованными на внутренней поверхности 
лунок антигенами Candida albicans, готовый для 
использования – 1 шт.;

• положительный контрольный образец (К+; про-
зрачная жидкость красного цвета) – 1 фл., 1,5 мл;

• отрицательный контрольный образец (К–; про-
зрачная жидкость желтого цвета) – 1 фл., 2,5 мл;

• конъюгат, концентрат (прозрачная жидкость сине-
го цвета) – 1 фл., 1,5 мл;

• раствор для предварительного разведения сыворо-
ток (РПРС; прозрачная жидкость малинового цве-
та) – 1 фл., 10,0 мл;
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• концентрат фосфатно-солевого буферного раство-
ра с твином (ФСБ-Т×25; прозрачная бесцветная 
жидкость, допускается наличие небольшого осад-
ка солей, исчезающего при нагревании) – 1 фл.,  
28,0 мл;

• субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная 
бесцветная жидкость) – 1 фл., 13,0 мл;

• тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ; прозрач-
ная бесцветная или светло-желтого цвета жид-
кость) – 1 фл., 1,0 мл;

• стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость) – 
1 фл., 12,0 мл;

• пленка для заклеивания планшета – 2 шт.;
• пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.;
• наконечники для пипетки – 16 шт.;
• планшет для предварительного разведения иссле-

дуемых образцов – 1 шт;
• инструкция по применению – 1 шт.

4. МерЫ ПреДоСтороЖноСтИ
4.1. Потенциальный риск применения на-

бора – класс 2а (ГОСТ Р 51609-2000).
4.2. Все компоненты набора, за исключе-

нием стоп-реагента, являются нетоксичными.
Стоп-реагент обладает раздражающим 

действием. Избегать разбрызгивания и попада-
ния на кожу и слизистые. В случае попадания 
стоп-ре а ген та на кожу и слизистые необходимо 
промыть пораженный участок большим коли-
чеством проточной воды.
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4.3. При работе с набором следует соблюдать 
«Правила устройства, техники безопасности, про-
изводственной санитарии, противоэпидемического 
режима и личной гигиены при работе в лаборато-
риях (отделениях, отделах) санитарно-эпи де ми-
о ло гических учреждений системы Министерства 
здравоохранения СССР» (Москва, 1981 г.).

4.4. При работе с набором следует надевать 
одноразовые резиновые или пластиковые пер-
чатки, так как исследуемые образцы сыворотки 
(плазмы) крови человека следует рассматривать 
как потенциально инфекционный материал, 
способный длительное время сохранять и пере-
давать ВИЧ, вирусы гепатита или любой другой 
возбудитель вирусных инфекций.

4.5. Химическая посуда и оборудование, ко-
торые используются в работе с набором, должны 
быть соответствующим образом промаркирова-
ны и храниться отдельно.

4.6. Запрещается прием пищи, использова-
ние косметических средств и курение в помеще-
ниях, предназначенных для работы с наборами.

4.7. Для дезинфекции исследуемых образ-
цов, посуды и материалов, контактирующих с 
исследуемыми и контрольными образцами, сле-
дует использовать дезинфицирующие средства, 
не оказывающие негативного воздействия на ка-
чество ИФА, например, комбинированные сред-
ства на основе ЧАС (четвертичных аммониевых 
соединений), спиртов, третичных аминов.
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Использование дезинфицирующих средств, 
содержащих активный кислород и хлор (Н2О2, 
деохлор, хлорамин), приводит к серьезному ис-
кажению результатов ИФА.

5. оборУДованИе И МатерИаЛЫ, 
необХоДИМЫе ПрИ работе С набороМ:

– спектрофотометр вертикального сканирования, по-
зволяющий проводить измерения оптической плот-
ности растворов в лунках стрипов в двухволновом 
режиме: при основной длине волны 450 нм и длине 
волны сравнения в диапазоне 620–650 нм; или при 
длине волны 450 нм;

– термостат, поддерживающий температуру (37±1)°С;
– промывочное устройство для планшетов; 
– холодильник бытовой;
– пипетки полуавтоматические одноканальные 

с переменным или фиксированным объемом со 
сменными наконечниками, позволяющие отбирать 
объемы жидкости от 5 до 5000 мкл (погрешность не 
более 5%);

– пипетки полуавтоматические многоканальные со 
сменными наконечниками, позволяющие отбирать 
объемы жидкостей до 300 мкл (погрешность не бо-
лее 5%);

– перчатки резиновые хирургические;
– бумага фильтровальная лабораторная;
– флаконы стеклянные вместимостью 15 мл;
– цилиндр мерный 2-го класса точности вмести-

мостью 100 мл и 1000 мл;
– колба вместимостью 1000 мл;
– вода дистиллированная.
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6. анаЛИЗИрУеМЫе обраЗЦЫ
6.1. Образцы крови у обследуемых лиц в ко-

личестве не менее 0,5 мл отбирают из вены или 
из пальца натощак. Для проведения анализа не 
следует использовать гемолизированную, мут-
ную сыворотку крови, а также сыворотку крови, 
содержащую азид натрия.

6.2. Образцы сыворотки (плазмы) кро-
ви допускается хранить при температуре от 2  
до 8ºС не более 5 сут при отсутствии микроб-
ной контаминации. Замороженные образцы 
хранить при температуре не выше минус 20°С 
не более 6 мес. В этом случае образцы можно 
замораживать/оттаивать только один раз, т.к. 
повторное замораживание/оттаивание приво-
дит к получению неправильных результатов. 
После размораживания образцы следует тща-
тельно перемешать.

6.3. Образцы сывороток (плазмы) крови, со-
держащие осадок, необходимо очистить центри-
фугированием при 5000–10000 об/мин в течение 
5 мин при температуре от 18 до 25ºС.

6.4. Следует обратить внимание на точ-
ное дозирование и тщательное перемешивание 
сывороток с раствором, используемым для их 
разведения. От соблюдения этих требований за-
висит точность и воспроизводимость результа-
тов анализа. 
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7. ПрИготовЛенИе реагентов
7.1. Перед работой извлечь набор из холо-

дильника, вскрыть упаковку и выдержать все 
компоненты набора и образцы сывороток (плаз-
мы) крови при температуре от 18 до 25°С не ме-
нее 60 мин.

7.2. ПРАВИЛА РАБОТЫ  
ПРИ ДРОБНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАБОРА

7.2.1. Растворы из флаконов отбирать толь-
ко одноразовыми индивидуальными наконеч-
никами для пипеток.

7.2.2. После отбора части содержимого фла-
коны сразу плотно закрыть завинчивающимися 
крышками, поместить в холодильник и хранить 
при 2–8ºС в течение всего срока годности набора.

7.3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ФОСФАТНО-
СОЛЕВОГО БУФЕРНОГО РАСТВОРА С ТВИНОМ

Рабочий фосфатно-солевой буферный раствор 
приготовить разведением исходного концентрата 
ФСБ-Т в 25 раз. Для этого в соответствии с числом 
используемых стрипов (см. таблицу расхода ком-
понентов) внести в мерный цилиндр необходимое 
количество концентрата ФСБ-Т и довести до соот-
ветствующего объема дистиллированной водой.

При выпадении осадка солей в концентра-
те необходимо прогреть его при температуре от 
30 до 40°С до полного растворения осадка. 

Хранение: не более 5 суток при 2–8°С. 
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7.4. ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Контрольные образцы готовы к использо-

ванию и не требуют дополнительного разведе-
ния.

7.5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА 
КОНЪЮГАТА

В соответствии с числом используемых 
стрипов (см. таблицу расхода компонентов) в 
отдельный чистый флакон или в пластиковую 
ванночку для реагента внести необходимое ко-
личество рабочего раствора ФСБ-Т и добавить 
соответствующее количество концентрата конъ-
югата, тщательно перемешать. 

Хранение: не более 3 часов при 18–25°С. 

7.6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА 
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА

Внимание! Рабочий раствор ТМБ го-
товить в пластиковой ванночке, входящей 
в состав набора. Рекомендуется выделить 
наконечники для пипеток, которые исполь-
зовать только для работы с тетраметилбен-
зидином. Посуду и наконечники для пипетки, 
контактирующие с раствором ТМБ, нельзя 
отмывать с применением синтетических мо-
ющих средств, поскольку даже их следы ведут 
к неконтролируемому разложению ТМБ в ходе 
реакции. После работы посуду и наконечники 
ополоснуть водой, промыть 70% этиловым 
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спиртом и тщательно отмыть дистиллиро-
ванной водой. 

В соответствии с числом используемых 
стрипов (см. таблицу расхода компонентов) в 
пластиковую ванночку для реагента внести 
необходимое количество СБР, добавить соот-
ветствующее количество концентрата ТМБ, 
тщательно перемешать.

Таблица расхода компонентов набора реагентов
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1 2,0 до 50 0,1 1,0 0,05 1,0
2 4,0 до 100 0,2 2,0 0,10 2,0
3 6,0 до 150 0,3 3,0 0,15 3,0
4 8,0 до 200 0,4 4,0 0,20 4,0
5 10,0 до 250 0,5 5,0 0,25 5,0
6 12,0 до 300 0,6 6,0 0,30 6,0
7 14,0 до 350 0,7 7,0 0,35 7,0
8 16,0 до 400 0,8 8,0 0,40 8,0
9 18,0 до 450 0,9 9,0 0,45 9,0
10 20,0 до 500 1,0 10,0 0,50 10,0
11 22,0 до 550 1,1 11,0 0,55 11,0
12 24,0 до 600 1,2 12,0 0,60 12,0
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Допустимо голубое окрашивание рабочего 
раствора ТМБ, которое не оказывает влияния 
на результаты анализа.

Хранение: не более 3 часов при 18–25°С  
в темноте.

7.7. ПОДГОТОВКА ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ 
СЫВОРОТКИ (ПЛАЗМЫ) КРОВИ.

Исследуемые образцы сывороток (плазмы) 
крови развести в 10 раз раствором для предва-
рительного разведения сывороток, используя 
стрипы дополнительного планшета. Для этого 
внести в лунки планшета для предварительно-
го разведения исследуемых образцов по 90 мкл 
РПРС и добавить по 10 мкл исходной иссле-
дуемой сыворотки (плазмы) крови, тщательно 
перемешать. При этом цвет раствора в лунках 
должен измениться с малинового на желтый. 
Если изменения цвета не произошло, резуль-
тат анализа данной сыворотки может быть не-
правильным.

Внесение образцов необходимо производить 
быстро, в течение времени не более 5–7 мин.

Хранение: не более 3 часов при 18–25°С. 

7.8. ПОДГОТОВКА ПЛАНШЕТА
Вскрыть пакет выше замка и установить на 

рамку необходимое для проведения анализа ко-
личество стрипов. Оставшиеся неиспользованные 
стрипы немедленно поместить вновь в пакет с 
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влагопоглотителем, удалить из него воздух, плот-
но закрыть замок и поместить в холодильник.

Хранение: при температуре от 2 до 8°С  
в течение всего срока годности набора.

8. ПровеДенИе ИММУноФерМентного 
анаЛИЗа

Внимание! В комплект набора входит 
пленка для заклеивания планшета при инку-
бации в термостате растворов сывороток и 
конъюгата. При использовании одного или не-
скольких стрипов следует отрезать полоску 
пленки нужного размера и клейкой стороной 
закрыть все лунки. 

Пленка предназначена для одноразового 
использования.

8.1. Внести контрольные образцы:
• 1 лунка – 100 мкл К+;
• 2 лунки – по 100 мкл К–.

В остальные лунки внести по 90 мкл ра-
бочего раствора ФСБ-Т и по 10 мкл образцов 
сывороток (плазмы) крови в предварительном 
разведении (п. 7.7.), хорошо перемешать, таким 
образом, исследуемая сыворотка в лунке разбав-
ляется в 100 раз. 

Внесение исследуемых сывороток для опре-
деления титра произвести в семи последова-
тельных двукратных разведениях в интервале 
от 1:100 до 1:12800. В лунки горизонтального 
ряда А внести по 200 мкл разведения 1:100 ис-
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следуемых образцов, приготовленных, как опи-
сано выше (п.7.7.). В лунки рядов B-Н внести  
по 100 мкл рабочего раствора ФСБ-Т. Каждую сы-
воротку (плазму) титровать, перенося по 100 мкл 
раствора из лунок предыдущего ряда в лунки по-
следующего от A до Н, тщательно перемешивая 
пипетированием. После раститровки из каждой 
лунки последнего ряда Н удалить в сосуд с де-
зинфицирующим раствором по 100 мкл раствора, 
оставляя в лунках по 100 мкл. 

Планшет заклеить пленкой и инкубиро-
вать в термостате в течение 30 мин при темпе-
ратуре 37°С.

8.2. По окончании инкубации снять лип-
кую пленку и поместить ее в сосуд с дезинфици-
рующим раствором. Содержимое лунок удалить 
в сосуд с дезинфицирующим раствором и про-
мыть лунки планшета 5 раз рабочим раствором 
ФСБ-Т (п. 7.4.) с помощью промывочного устрой-
ства. При этом в каждую лунку вносить не менее 
400 мкл жидкости в процессе одного промыва-
ния. Время между заполнением и опорожнением 
лунок должно быть не менее 30 сек. Необходимо 
следить за полным опорожнением лунок после 
каждого цикла отмывки. По окончании промыв-
ки остатки влаги из лунок тщательно удалить, 
постукивая перевернутым планшетом по филь-
тровальной бумаге.

8.3. Внести во все лунки по 100 мкл рабоче-
го раствора конъюгата (п. 7.5.). 
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Планшет заклеить пленкой и инкубировать 
в течение 30 мин при температуре 37°С. 

Для внесения рабочего раствора конъю-
гата использовать пластиковую ванночку  
и одноразовые наконечники, входящие в состав 
набора.

8.4. По окончании второй инкубации уда-
лить содержимое лунок и промыть стрипы 5 раз 
так, как указано в п. 8.2.

8.5. Внести во все лунки по 100 мкл рабо-
чего раствора тетраметилбензидина (п. 7.6.) и 
инкубировать в темноте в течение 25 мин при 
температуре от 18 до 25°С.

Для внесения рабочего раствора тетра-
метилбензидина использовать пластиковую 
ванночку и одноразовые наконечники, входящие 
в состав набора.

8.6. Внести во все лунки с той же скоростью 
и в той же последовательности, как и рабочий 
раствор тетраметилбензидина, по 100 мкл стоп-
реагента (при этом цвет раствора в лунках меня-
ется на желтый).

9. регИСтраЦИЯ реЗУЛЬтатов.
Результаты ИФА регистрировать с помо-

щью спектрофотометра, измеряя оптическую 
плотность в двухволновом режиме: основной 
фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазо-
не 620–650 нм. Допускается измерение оптиче-
ской плотности на одной длине волны – 450 нм. 
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Время между остановкой реакции и изме-
рением оптической плотности не должно превы-
шать 5 мин.

10. КратКаЯ СХеМа ИФа
Использовать только после тщательного  

ознакомления с инструкцией!
Внести: по 100 мкл К+ и по 100 мкл 

К–; 
 по 90 мкл рабочего раствора 

ФСБ-Т и по 10 мкл предвари-
тельно разведенных исследуе-
мых сывороток.

Инкубировать: 30 мин, 37°С.
Промыть: рабочим раствором ФСБ-Т, 

400 мкл, 5 раз.

Внести: по 100 мкл рабочего раствора 
конъюгата.

Инкубировать: 30 мин, 37°С.
Промыть: рабочим раствором ФСБ-Т, 

400 мкл, 5 раз.

Внести: по 100 мкл рабочего раствора 
тетраметилбензидина.

Инкубировать: 25 мин, 18–25°С, в темноте.

Внести: по 100 мкл стоп-реагента.
Измерить:  ОП при 450 нм / референсная 

длина волны 620–650 нм.
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11. УЧет реЗУЛЬтатов реаКЦИИ
11.1. Рассчитать средние арифметические 

значения оптической плотности в лунках с отри-
цательным контрольным образцом; для каждой 
пары лунок, содержащих образцы исследуемых 
сывороток (плазмы) и последовательные разве-
дения исследуемых сывороток (плазмы) крови.

11.2. Значение оптической плотности в 
лунке с положительным контрольным образцом 
должно быть не менее 0,8 ед. опт. плотн.

Среднее значение оптической плотности в 
лунках с отрицательным контрольным образ-
цом должно быть не более 0,25 ед. опт. плотн.

11.3. Оценку результатов проводить при 
условии полного выполнения положений п. 11.2. 

11.4. На основании полученных данных вы-
числить диагностическое значение оптической 
плотности (ОПД) по формуле:

оПД = оПср (К–) + 0,15

где ОПср (К–) – среднее арифметическое значение 
оптической плотности в лунках с отрицательным кон-
трольным образцом, ед. опт. плотн.

11.5. Результат анализа считают положи-
тельным, если ОПобр ≥ ОПД, где ОПобр – среднее 
значение оптической плотности анализируемого 
образца в лунке, ед. опт. плотн.

Результат анализа считают отрицатель-
ным, если ОПобр < 0,85 × ОПД.
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Если оптическая плотность исследуемой сы-
воротки находится в диапазоне от 0,85 × ОПД до 
ОПД, тогда результат следует считать сомнитель-
ным, и необходим повторный анализ вновь взято-
го образца сыворотки крови данного человека.

11.6. Титр анализируемого образца сыво-
ротки (плазмы) крови – наибольшее разведение 
анализируемого образца, при котором его опти-
ческая плотность больше либо равна величине 
диагностического значения оптической плотно-
сти (ОПобр ≥ ОПД).

11.7. При динамическом наблюдении па-
циента для получения результатов, адекватно 
отражающих изменение концентрации имму-
ноглобулинов класса М к антигенам Candida 
albicans в крови, необходимо использовать на-
боры реагентов одного наименования (одного 
предприятия-изготовителя).

12. УСЛовИЯ ХраненИЯ И ПрИМененИЯ набора
12.1. Набор «Кандида-IgМ – ИФА – БЕСТ» 

следует хранить и транспортировать в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре от 
2 до 8°С в течение всего срока годности (9 мес). 
Допускается транспортирование при температу-
ре не выше 25°С не более 10 суток. 

Замораживание компонентов набора не до-
пускается.

12.2. Дробное использование набора может 
быть реализовано в течение всего срока годности. 



12.3. При постановке иммуноферментного 
анализа (ИФА) нельзя использовать компонен-
ты из наборов разных серий или смешивать их 
при приготовлении растворов, кроме неспеци-
фических компонентов (ФСБ-Т×25, РПРС, СБР, 
стоп-реагент), которые взаимозаменяемы во всех 
наборах ЗАО «Вектор-Бест».

Запрещается использовать реагенты из 
наборов других фирм-производителей. 

12.4. Для получения надежных результа-
тов необходимо строгое соблюдение инструкции 
по применению набора.

По вопросам, касающимся качества набора,  
следует обращаться в ЗАо «Вектор-Бест» по адресу:
630559, Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
п. Кольцово, а/я 121, 
тел. (383) 336-73-46, 336-60-60, 
тел./факс (383), 336-60-30, 332-67-52.
E-mail: vbobtk@vector-best.ru

11.01.10.



ЗаКрЫтое аКЦИонерное обЩеСтво 
«веКтор-беСт»

Федеральная лицензия № 99-04-000086
на производство, хранение и реализацию

лекарственных средств

КрУПнеЙШИЙ в роССИИ ПроИЗвоДИтеЛЬ
ИММУноФерМентнЫХ

ДИагноСтИКУМов
Вирусные гепатиты А, В, С, D 

Инфекции, передаваемые 
половым путем
ВИЧ-инфекция 

TORCH-инфекции
Клещевой энцефалит 

Паразитарные болезни
Диагностика беременности
Лабораторное оборудование 

Стабильное качество
и точный результат

для Вашей лаборатории!
Наш адрес: 630117, Новосибирск-117, а/я 492
Тел./факс: (383) 227-73-60 (многоканальный)

Тел.: (383) 332-37-10, 332-37-58, 332-36-34,
332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
Internet: www.vector-best.ru


